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14 novembre 2013 -  Hôpital Cochin - Paris 



                 LE THERMOBOUTON*(TB) 

 
ENREGISTREUR DE TEMPERATURE ETALONNÉ 

                                      Ą TRANSPORT et ENTREPOSAGE de CGR  de réserve au bloc  

                                      Ą  REPRISE DES CGR NON UTILISÉS  

  
 
Á ACHAT & QUALIFICATION  - Précision à 0.5°C  - 
Á REFERENCES PRODUIT/PBR :TB type 22L  
Á COÛT : 59ϵ HT Ł ŎƘŀǊƎŜ Řǳ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘΩŀƴŜǎǘƘŞǎƛƻƭƻƎƛŜ 
Á FRAIS DE RÉ-ÉTALONNAGE: 50ϵ HT  
 
 
 
Á {¢h/Y  Υ мл Ƴƛǎ Ł ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ9C{ tŀǳƭ .ǊƻǳǎǎŜ 
Á LOGICIEL de LECTURE sur ordinateur hémovigilance dédié  
Á SUIVI  TB & CONTRÔLE DE FONCTIONNALITÉ 
Á INTERPRÉTATION et ARCHIVAGE des courbes de T° 
 

     

  Ile de France 
Site Paul Brousse 

http://www.proges.com/plug-and-track/enregistreurs-de-temperature/thermo-bouton-enregistreur-de-temperature.html


HISTORIQUE DE LA MISE EN PLACE DES TB     
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CGR distribués au bloc anesthésie :     TRANSPLANTATION HEPATIQUE  &  CHIRURGIE   
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SUIVI DES PRATIQUES 
GESTION DES COMMANDES 

LOGISTIQUE ς STOCK TB 
FORMATION 

TX RETOUR & DESTRUCTION 
 
 

Thermobouton (TB) 
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http://www.proges.com/plug-and-track/enregistreurs-de-temperature/thermo-bouton-enregistreur-de-temperature.html
http://www.forbatech-iso.com/remotemodules/product_presentation/35515/800x600_814a35078fabe30df4f26c48a6df3407.png?rand=1383528968


     LA DEMANDE  DE CGR AVEC TB 

Bloc - Anesthésie 

LE 10/10/2013  15H30 

LE 10/10/2013  16H 

UG 278 -UH 1311 
Bloc 1 ςANESTHESIE 

Tel.: 53465 

A.  Pééé.. 
MAR  

3 | 
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NIP 3132789000 
AAA 
RENE (EN02/10/2013) 
23/09/1968   
M 96256819 7 

ENREGISTREUR DE 
TEMPERATURE  

мо h/¢ моΩ мрΥнф 

Pour SITUATIONS À HAUT RISQUE HEMORRAGIQUE POTENTIEL 
 Ą TRANSPLANTATION HÉPATIQUE Ą HÉPATECTOMIE  

 



PREPARATION CONDITIONNEMENT 
DELIVRANCE 

(HORODATAGE) 

RÉCEPTION DE LA DEMANDE DE CGR AVEC TB  
ET DÉLIVRANCE 

RECEPTION 
prescription +  

documents IH conformes Boîte de transport qualifiée 

  Ile de France 
Site Paul Brousse 



TRAÇAGE DU TB  

SUR LE BORDEREAU DE DELIVRANCE 
= MÊME CODE-À-BARRE 

  Ile de France 
Site Paul Brousse 



RETRAIT AU SITE EFS 

du container CGR& TB 

et ACHEMINEMENT 

par personnel  formé 

CONTRÔLE 

À RECEPTION 

ǇŀǊ ƭΩL!59 

référent du patient 

ENTREPOSAGE 

dans le container  

ǎŀƭƭŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ 

du patient 
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DES CGR AU BLOC  

Bloc - Anesthésie 

PROCÉDURE VALIDÉE PAR LE CSTH 

X« Bon service » 
X « Bon patient » 
X « Bons produits » 
 



RETRAIT  

DU  

CONTAINER 

CONTRÔLE 

DES CONCORDANCES 

Identité /Groupage/n° 

des CGR avec TB  

Pris dans le conservateur 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION DES CGR  
SCELLÉS  ET DU TB 

 

POSE APRES CONTRÔLE 
ULTIME 

Identité /Groupage/n° CGR 

Compatibilité 

 

MODALITÉS  
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PROCÉDURE VALIDÉE PAR LE CSTH 
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NE JAMAIS TOUCHER  LA PUCE DU THERMOBOUTON 
= enregistrement de la T±C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NE PAS COUPER LE SCELLÉ REGROUPANT TOUS LES CGR AU TB 

       = indispensable au retour CGR 

 

 
 

 

NE JAMAIS JETER LE THERMOBOUTON  = réutilisation 




